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Do wszystkich zainteresowanych


Dotyczy: przetargu nieograniczonego  ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE  APARATU CYFROWEGO DO MAMMOGRAFII DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY w ramach zadania 
„Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2015 r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, jak poniżej:

Pytanie 1 dot. pkt. 6 w „Lampa RTG”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o pojemności cieplnej 500kHU. Parametr ten w oferowanym przez nas aparacie  spełnia wszelkie normy i wymagania i pozwala na wykonywanie zdjęć co 15 s.  zapewniając efektywne i optymalne chłodzenia lampy. Najważniejszym parametrem w lampie jest pojemność cieplna anody, która wpływa na możliwość wykonywania większej ilości badań w krótszym odstępie czasu.

Wnosimy zatem o zmianę wymogu na: „ Pojemność cieplna kołpaka z lampą min. 500 kHU.”
Proponowana przez nas zmiana zwiększy konkurencję, a jednocześnie umożliwi pełne zaspokojenie potrzeb Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 2 dot. pkt. 1 w „Statyw mammograficzny”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie punktacji w niniejszym wymogu.  
Zwrócić należy uwagę na fakt, że zastosowanie generatora wbudowanego czy wolnostojącego, nie przekłada się w żaden sposób na uzyskiwany wynik badania. Pragniemy zaznaczyć, iż zastosowanie punktowanego przez Państwa rozwiązania – generator wbudowany, może powodować nagrzewanie się generatora wewnątrz głównego unitu, w którym znajduje się również nieodporny na wpływ czynników tj. temperatury - detektor cyfrowy. Może to być niekorzystne i może wpływać na krótszą żywotność detektora, a także całego mammografu.
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o usunięcie premiowania punktami tego rozwiązania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 3 dot. pkt. 6 w „Statyw mammograficzny”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oferowane przez renomowanego producenta, w którym kąt dla projekcji 3D wynosi  +/-175 (cały zakres to 350°) a więc znacząco więcej niż wymagany przez Państwa? Nadmieniamy iż właśnie cały zakres jest najbardziej istotny w wykonywaniu projekcji w mammografii. 
Prosimy Zamawiającego zatem o zmianę wymogu, który dopuści rozwiązanie renomowanego producenta, w brzmieniu: „Zakres obrotu głowicy dla badań 3D : +/- 140°.”
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 4 dot. pkt. 7 w „Statyw mammograficzny”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie punktacji w  niniejszym wymogu.

Zwrócić należy uwagę, że większa odległość SID wymaga zastosowania promieniowania o wyższej energii, co może powodować zwiększenie dawki, na którą narażony jest Pacjent. Pragniemy zwrócić również uwagę iż parametr punktowany nie wpływa na poprawę uzyskiwanych projekcji – wręcz przeciwnie. Z tego względu wnosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie i usunięcie punktacji w pkt 7. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 5 dot. pkt. 8 w „Statyw mammograficzny”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zastosowane w mammografie renomowanego producenta, w którym współczynnik powiększenia w zestawie do zdjęć powiększonych wynosi 1.8 x? Jest to powiększenie, które stosuje się najczęściej i jest ono w pełni wystarczające w badaniach mammograficznych. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 dot. pkt. 15 w „Stanowisko obrazowo – opisowe dla radiologa”

Czy Zamawiający dopuści system mammograficzny renomowanego producenta, którego stanowisko obrazowo – opisowe radiologa nie posiada możliwości łączenia warstw przy przeglądaniu w celu lepszego uwidocznienia mikrozwapnień (regulacja grubości/ilości przeglądanych warstw)? Pragniemy nadmienić iż w związku z tym, że w chwili składania ofert zamawiający nie wymaga funkcji tomosyntezy dla mammografu, i wobec tego do czasu rozbudowy nie będzie mógł korzystać z tej funkcji. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą usunięcie tego wymogu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 7 Dot. Kamera cyfrowa sieciowa do wydruków obrazów mammograficznych w technologii suchej pkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu na: Obsługa filmów o rozmiarach 35x35 cm, 35x43 cm, 28x35 cm lub 26x35 cm, 25x30 cm, 20x25 cm, z  obsługą min. dwóch  typów  filmów jednocześnie  i z możliwością zmiany przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu?
Pozwoli to na złożenie ważnej ofert większej ilości ofert.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 8 Dot. Kamera cyfrowa sieciowa do wydruków obrazów mammograficznych w technologii suchej pkt 12
Czy Zamawiający uzna za równoważne w niniejszym wymogu to, że producent określa konkretnie wymóg wykonania przeglądu 1 x na rok, co sprawia iż nie ma potrzeby automatycznego informowania użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 9 Dot. Kamera cyfrowa sieciowa do wydruków obrazów mammograficznych w technologii suchej pkt 14
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu automatycznego raportowania przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi? Rozwiązanie takie może indukować niepotrzebnie zgłoszenia awaryjne do serwisu, z którymi obsługa może sobie poradzić, jako określone podstawowe problemy w instrukcji urządzenia. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 10 dot. - JEDZ zał. nr 9

Czy Wykonawca może  złożyć formularz JEDZ przygotowany zgodnie z wzorem standardowego formularza „JEDZ”, zamieszczonego w formie elektronicznej na stronie Komisji Europejskiej, następnie wydrukowany, podpisany  i dołączony do oferty?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11 dot. SIWZ pkt. 5.1.3

Prosimy Zamawiającego, aby określił, jaki kod CPV zamawiający uzna za wykazany warunek, gdyż nie zostało to wskazane.
Odp.  Kod 33.11.10.00 – Aparatura rentgenowska

Pytanie 12 dot. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy  § 7 pkt 3

Zamawiający nie wskazał terminu na odstąpienie od umowy, niniejszym zwracamy się z prośbą o wskazanie.
Odp. Wzór umowy jest integralną częścią SIWZ.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin odstąpienia od umowy jest określony w § 7 pkt 1

Pytanie 13 dot. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy  § 12 UBEZPIECZENIE

Informujemy, iż Zamawiający nie określał warunku udziału by wykonawca był ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności, więc nie ma podstaw do takich zapisów w umowie.
Również Zamawiający nie wymagał w zakresie opisu przedmiotu zamówienia by wykonawca ubezpieczył inwestycję, w Naszym odczuciu to wymaganie w umowie jest nadmierne, tym samym wnosimy o jego wykreślenie. 

Odp. Wzór umowy jest integralną częścią SIWZ.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Zamawiający dporecyzowuje odpowiedź udzieloną w dniu 14.06.2017:

Wprowadzenie dodatkowego kryterium „termin gwarancji  lampa RTG „  oraz „  termin gwarancji detektor”  i umieszczenie w tabeli w kolumnie „parametr oceniany” nie oznacza, że punkty przyznane za te kryteria będą sumowane z punktami uzyskanymi za kryterium „ocena techniczna”(kryteria te nie wliczają się do kryterium „ocena techniczna” - stanowią oddzielne kryterium). 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „ocena techniczna” wynosi 255 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „termin gwarancji lampa RTG” wynosi 30 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „termin gwarancji detektor” wynosi 30 pkt
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