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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHUMIENIE APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU 
nr POIS.09.01.00-00-0031/16 

pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego
 im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2015 r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, jak poniżej:
1. Dotyczy  pakiet 17 – Myjnie dezynfektory do basenów i kaczek tabela pkt.6;

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o pojemności komory 1 miska+kaczka lub basen_pokrywka+kaczka.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy  pakiet 17 – Myjnie dezynfektory do basenów i kaczek tabela pkt.15;

Wnosimy o dopuszczenie myjni, w której ergonomiczny uczhwyt do otwierania drzwi nieznacznie wystaje poza linię obudowy urządzenia.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy  pakiet 17 – Myjnie dezynfektory do basenów i kaczek tabela pkt.20;
Wnosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w panel sterowania zabezpieczony szkłem.

Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego, ponieważ proponowany panel sterowania tworzy całkowicie gładką (szklaną) powierzchni, gdzie wybór programu odbywa się poprzez dotyk odpowiednio oznaczonych przycisków optycznych, nie ma jakichkolwiek elementów wystających, tym samym niemożliwe jest uszkodzenie/wytarcie przycisków.  Dzięki temu rozwiązaniu mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych myjni jest znacznie ułatwiona. Jest to nowoczesny system, który  jak dtad miał zastosowanie w dużo bardziej zaawansowanych i droższych urządzeniach typu myjnie narzędziowe czy sterylizatory.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy  pakiet 17 – Myjnie dezynfektory do basenów i kaczek tabela pkt.39;

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 600 mm (pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ).

Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwość załadunku komory i pozwala na mycie jednocześnie 1 basenu i kaczki/ 4 kaczek oraz naczyń o dużych rozmiarach (np. misek do mycia pacjenta, słoi).
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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